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NT/221/16/24 

Znak sprawy: EZ/291/121-01/NT/24 
Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę egzoszkieletu, wózków jezdniowych unoszących z napędem 
elektrycznym akumulatorowym oraz wózków platformowych zabudowanych siatką dla Dolnośląskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej. Zakup realizowany w ramach projektu 
pod tytułem „POPRAWA WARUNKÓW PRACY PRACOWNIKÓW SZPITALA NA WYBRANYCH 
STANOWISKACH”, dofinansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Odpowiedź na pytanie z dnia 22.03.2024 r. 

Pytanie 1 

Część I – Czy Zamawiający dopuszcza nowocześniejsze rozwiązania w zakresie wspomagania i 
odciążania pracownika o następującej charakterystyce: 

2) Waga urządzenia 1,5 kg 
3) Certyfikat producenta w zakresie: 

a.  regulacji dot. substancji wysokiego ryzyka,  
b. zgodności z Dyrektywą EC No. 1907/2006  
c. o organicznym zanieczyszczeniu EC No. 1907/2006  
d. ogólnej Dyrektywy dot. bezpieczeństwa produktu 2001/95/EC 
e. Dyrektywy w sprawie opakowań i ich odpadów 
f. rozporządzenia w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych, związanego z tym ety-

kietowania i oznaczania składu włókien wyrobów włókienniczych. 
5) Wykonanie: wysokiej jakości materiał tekstylny ( 75% nylon; 20% poliester; inne włókna 

5%) bez użycia elementów sprężyn azotowych. Elementem aktywnym jest taśma ela-
styczna o różnych poziomach sprężystości.  

Dodatkowym atutem proponowanego przez Technomex urządzenia jest to, że egzoszkielet Apex 
wymusza prawidłową technikę czynności podnoszenia, pochylania się ( wyprostowane plecy, zgięte 
kolana do pozycji przysiadu ) . 
W załączeniu przesyłam kartę katalogową dla proponowanego egzoszkieletu Apex. 

Odpowiedź: Z uwagi na zakup realizowany w ramach projektu pod tytułem „POPRAWA 
WARUNKÓW PRACY PRACOWNIKÓW SZPITALA NA WYBRANYCH 
STANOWISKACH”, dofinansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na konkretnie 
wnioskowane urządzenia, Zamawiający nie dopuszcza zakupu urządzenia innego niż Laevo Flex 
V3.0, szczegółowo opisanego w zapytaniu ofertowym. 
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